SMT1503 RETROBULBER İĞNE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Cerrahi kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik dizaynı olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Atkinson tipi olmalı ve 23G veya 25G veya 27G olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	

	Genel Hükümler:

	3. Ürünler steril olmalıdır.
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